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Samodzielny Publiczny       Stalowa Wola, 11.06.2026r. 

 Zakład Opieki Zdrowotnej  

37-450 Stalowa Wola  

ul. Kwiatkowskiego 2 
 

Odpowiedzi na pytania do Zapytania Ofertowego 

 

 Dotyczy zapytania ofertowego : Dostawa odczynników i drobnego sprzętu 

laboratoryjnego  SPZOZ/ZP/ 15 /2026 

 

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli             

ul. Kwiatkowskiego 2, w odpowiedzi na skierowane do zamawiającego pytania dotyczące 

treści Zapytania ofertowego niniejszym przekazujemy treść pytań i odpowiedzi. 

 

Pytanie 1  

Prosimy o wykreślenie z § 2 ust. 2 projektu umowy faksu do składania zamówień. 

Wskazujemy, że w obecnych realiach rynkowych faks jest technologią przestarzałą i rzadko 

używaną, a większość wykonawców nie korzysta już z tego rodzaju urządzeń. Komunikacja 

oraz składanie zamówień w ramach realizacji umowy powinny odbywać się drogą 

elektroniczną (e-mail), co gwarantuje szybkość, pewność dostarczenia oraz sprawny przepływ 

informacji między Stronami.  

Odpowiedź : Zamawiający wykreśla z projektu umowy adnotację dotyczącą możliwości 

składania zamówień za pomocą faksu.  

 

Pytanie 2 

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania asortymentu z terminem ważności wynoszącym 6 

miesięcy od daty dostawy częściowej. Co do zasady produkty będące przedmiotem dostaw 

częściowych posiadają termin ważności 12 miesięcy, ale może zdarzyć się sytuacja, w której 

dana partia znaczników w związku z kilkutygodniowym czy kilkumiesięcznym okresem 

przechowywania w magazynie, będzie posiadała krótszy termin ważności. Ponadto 

wskazujemy, że producenci gwarantują 12 miesięczny termin ważności odczynników, ale od 

daty produkcji, a nie od daty dostawy.  

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza zaoferowania asortymentu z terminem ważności 

wynoszącym 6 miesięcy od daty dostawy częściowej. 
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Pytanie 3 

Prosimy o zmniejszenie wysokości kary umownej, określonej w § 5 ust. 1 projektu umowy z 

0,5% do 0,1%. Wskazujemy, że podstawową funkcją kary umownej nie jest jej zarobkowy 

charakter, ale zdyscyplinowanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy.  

Odpowiedź : Zapisy przytoczonego paragrafu pozostają bez zmian.  

 

Pytanie 4   

Prosimy o wykreślenie wymogu treści zapytania ofertowego w postaci udostępnienia 

„Formularza Powiadomienia/Zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych potwierdzonego 

przez URPL lub odrębnego pisma potwierdzającego złożenie wniosku poświadczonego przez 

URPL. Wymóg przedstawienia formularza zgłoszenia lub powiadomienia potwierdzonego 

przez URPL nie stanowi potwierdzenia zgodności wyrobu z obowiązującymi przepisami. 

Powiadomienie kierowane do URPL ma charakter wyłącznie informacyjny i nie skutkuje 

wydaniem decyzji administracyjnej, rejestracją wyrobu ani potwierdzeniem jego zgodności 

wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 (IVDR). 

Dokumentami potwierdzającymi zgodność wyrobu z obowiązującymi wymaganiami są 

deklaracja zgodności UE producenta oraz certyfikat jednostki notyfikowanej, jeśli jest 

wymagany. Ponadto URPL nie wydaje potwierdzeń zgłoszeń/powiadomień w formie 

wskazanej w zapytaniu ofertowym, wobec czego wykonawcy mogą nie dysponować 

dokumentami wymaganymi przez Zamawiającego pomimo legalnego wprowadzania 

wyrobów do obrotu oraz spełniania wszystkich wymogów IVDR. Dodatkowo od dnia 26 

listopada 2026 r. w związku ze zmianami w użyciu oficjalnych baz danych/ (EUDAMED, 

SWISSDAMED) krajowy obowiązek powiadamiania wyrobów do URPL przestanie 

obowiązywać, co powoduje, że wymaganie przedstawiania dokumentów związanych z tym 

procesem będzie pozbawione podstaw prawnych i praktycznych.  

Odpowiedź : Zamawiający rezygnuje z przytoczonego powyżej wymogu dotyczącego 

Formularza Powiadomienia/Zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych potwierdzonego 

przez URPL lub odrębnego pisma potwierdzającego złożenie wniosku poświadczonego przez 

URPL. 

 

Pytanie 5 

Czy Zamawiający w Pakiecie A,  poz. 1 dopuści zaoferowanie probówek z czarnym korkiem 

oraz rurek z wyraźną białą podziałką do odczytu OB jako dwóch odrębnych wyrobów, które 

po skompletowaniu spełniają wymagania funkcjonalne zestawu? 

Odpowiedź : Zamawiający informuje, iż zapisy w Pakiecie A,  poz. 1 pozostają bez zmian.  
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Pytanie 6 

Czy Zamawiający Pakiecie A,  w poz.11 wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnych pipet o 

pojemności 3ml, z objętością pobierania płynu 4,2 ml?  

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza w Pakiecie A,  w poz.11 zaoferowanie sterylnych pipet 

o pojemności 3ml, z objętością pobierania płynu 4,2 ml. 

 

Pytanie 7 

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie parametrów technicznych dla pipety  z poz.13 w 

Pakiecie A. 

Odpowiedź : Zamawiający informuje, iż wymaga pipetę zmiennopojemnościową 5-100 µl . 

 

Pytanie 8 

Czy Zamawiający Pakiecie A, w poz.15 wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek z PS o 

objętości 5ml ? 

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza w Pakiecie A, w poz.15 zaoferowanie probówek z PS o 

objętości 5ml.  

 

Pytanie 9 

Czy Zamawiający Pakiecie A,  w poz. 19 dopuści zaoferowanie pojemnika na mocz  o 

pojemności 120ml ?  

Odpowiedź :  Zamawiający dopuszcza w Pakiecie A w poz. 19 pojemnik na mocz  o 

pojemności 120ml. 

 

Pytanie 10 

Czy Zamawiający Pakiecie A, w poz.23 dopuści szczoteczkę cytologiczną typu Cervex-Brush 

o konstrukcji miotełkowej (broom type), o długości części roboczej ok.32 mm przy 

zachowaniu pełnej funkcjonalności diagnostycznej? 

Odpowiedź : Zamawiający informuje, iż zapisy w Pakiecie A,  poz. 23 pozostają bez zmian.  
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Pytanie 11 

Zał. nr 2, pakiet D. Dot. pozycja 1. zał. nr 2, PT - Czy Zamawiający dopuści wielkość 

opakowania 10x10ml (10 fiolek po 10ml każda) = łącznie 100 ml i przeliczoną wg ilości ml 

liczbę opakowań? 

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza w Pakiecie D  poz. 1. wielkość opakowania 10x10ml 

(10 fiolek po 10ml każda) = łącznie 100 ml i przeliczoną wg ilości ml liczbę opakowań . 

 

Pytanie 12 

Zał. nr 2, pakiet D. Dot. pozycja 3 oraz 4, zał. nr 2 - czy Zamawiający dopuszcza 

zaoferowanie materiału kontrolnego w opakowaniach 2 poziomy x 10 fiolek x 1 ml materiału 

kontrolnego w miejsce pozycji 3 oraz 4? 

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza w Pakiecie D  poz. 3 i 4 zaoferowanie materiału 

kontrolnego w opakowaniach 2 poziomy x 10 fiolek x 1 ml materiału kontrolnego w miejsce 

pozycji 3 oraz 4.  

 

Pytanie 13 

 Zał. nr 2, pakiet D. Dot. pozycja 3 oraz 4, zał. nr 2- czy Zamawiający dopuszcza 

zaoferowanie materiału kontrolnego o stabilności 4h w temp. 20-25 st. C oraz 30 dni w 

przypadku mrożenia? 

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza w Pakiecie D  poz. 3 i 4 zaoferowanie materiału 

kontrolnego o stabilności 4h w temp. 20-25 st. C oraz 30 dni w przypadku mrożenia . 

 

Pytanie 14 

 Zał. Nr 2, pakiet D. Dot. pozycji 6 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie CaCl2 w 

opakowaniach 12x4 ml (łącznie 48 ml w opakowaniu)? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie D  poz. 6  dopuści zaoferowanie CaCl2 w 

opakowaniach 12x4 ml (łącznie 48 ml w opakowaniu).  

 

Zamawiający informuje, że pytanie oraz odpowiedź staje się integralną częścią Zapytania 

ofertowego SPZOZ/ZP/ 15 /2026. Jednocześnie w związku z udzielonymi odpowiedziami 

Zamawiający zamieszcza poprawiony wzór umowy.  

Do widomości: Uczestnicy postępowania 
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